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1. A KESZULEX RENDELTETESE
A LABORATORIUMI STABILIZALT EGYENFES2UDISEGU TAPEGYSEGEK nagy stabilitésu,
vAltakozé Aramu szemponibdl is kis belsd ellendlléssel rendelkezd korsze-—

ri tapfesziltségforrasok 3o~foo V-ig terjedd fesziiliségtartomannyal., A ki-
mendfesziiltség dekadikus lépésekben vAltoztathatd /leo V, lo Vv, 1 ¥/
Maximdlisan kivehetd dram Zoo mA. A két késziilék csak a kimendfeszliltség
pontosségéban kiilgnbdzik egyméstél. A TR-Olo6 /EMG-1835/2/ tipusndl ez az
érték + 2%, a TR-91o5 /EMG-1835/1/ tipusndl pedig =~ a beépitett nagyobb
pontosségu osztdellendlldsok kivetkeztében -~ + 1%.

A késziilék tuldram 111, zarlat védelemmel van elldive, amely maximdlis
2o%=-0s tibbletdram esetén automatikusan O Vera csékkenti a kimenéfesziilt-
séget. A tulterhelés ill, zérlat megsalinése utén a kimenéfeszliliség nyo-
mégomb segitségével wisszadllithaté.

A késziilék 2x6,3 V /3 M futdfesziiltséget is szolgiltat,

A tapegység az elektronika széles teriiletén -~ killondsen az elektroncsives

Aramkorsk lizemeltetésénédl -~ alkalmazhaté,

1835.



2. MUSZAKT ADATOK

Bgyenfesziiltség
Kimendfesziiltaég: 3o~6oo V kBz8it szabdlymzhatd
Kimen8fesziiltabg szabdlyozds: loxl; 9xlo; Sxloo V-os lépések-

ben dekadikusan
KimenSfesziiliség pontossiga:

TR 9lo5 /EMG~1835/1/ tipusnéal: + 1%+ 1V
TR 9lob /EMG-1835/2/ tipusndl: t2%+ 2V
KimenSfeszilltség vAltozdsa +1o%
HAlézati fesziiltségvaltozés
esetény + 0,1 %3 + 150 mV
Kimendfeszliltség hosszu idejil
stabilitésa /8 éra/: + 0,5 %; + 0,5V
Kimen§ &rem: mex. 200 mh
Kimen# aram mérési pontosséga: + 3%
Beépitett mutatds miiszer
néréshatéras 250 mA
osztédlypontosséga: 1,5 oszt.
Hullémosség: <2 mvp_p
Belsd ellendllés: = 0,5 ohm
Kimend impedancia /500 kHz-ig/ 4 1 ohm
Tuléaram védelenm: 20 %-0s tSbbletdram esetén meg~

szakitja & kimen&fesziltséget.
A tuldram megsziintetése utdn a
kimenéfesziiltség nyomdégomb segitm

ségével visszadllithaté.

Szigetelési fesziiltség: A kimeneti csatlakozdk max.
+ boo V-ig szigeteltek a f5ldhiz
képest.
Valtakozé feszilltség

Kimend fiitdfesziltsép: 2x6,3 Veff egymastél és a panwl~
181 fiiggetlen /nem stabilizalt/

Terhelhetdsége: 3 A

Srigetelési fesziiltség: A kimeneti csatlekozék maex.

looo Veig szigeteltek egymdéshoz
ili. & f31dh&z képest.

1835,



HATOZATY ADATOK

Fesziiltség: llo, 127, 220 ¥ Jéikaves, /+1 %
Periddus: S5o/6n Ha
Fogyvasztis: kbe %30 W max., borholds agards

EGYER ADATOXK

Kivibels raezisetanosott sluminive{on
doboz 1 db, hordfoganiy. s
Mératek: 290 mm magas

2ob mm széles
280 mm mély

Guly: kb. 15,5 kg

Elektroncsdvek: AxPLb5c0s 3xBCF8o; oxECLE
2x85A2T

Tranziszhorok: IxO01a?l; 2x001076

Diddaks SxSIFKG, 4xAY1o7T; “»0IEK.:

Jelpdlampaks Ix6,% VAo, L A, xla V/455 wh

Biztositds 2 db., 2 A/220 V-nal/

Uzemi klima adatok

Uzemi homérséklet-tartomany: +5 0901 w40 CY-ig

lzemi paratartalom: max. 85%
Uzemi légnyomas—tartomany: 860 ~ lobo mb.

Srallitési, raktarozési klima adsbok

2 2 ‘. + -~ P o -..0 .
Homérsekiet-tarbomany: -5 Ottt +55 G 1lg
Paratartalom: max. 98%
Légnyoméds—tartomény: 860 — lobo mb,

A ezallitédsi és rakbldrozdsi klima adatok csak an credell gvarl
export csomagolidsban Horténd tarolas mellett tel osithalok,

vt tagrhozékok

/& készmilék Aréaban bennfoglalt/

1 db, Halézati csatlskozdvezeték, csatl. dugokka! Tip. look,
2 db. Biztositd 220 V -~ 2 A

4 db, Biztositd llo V, 127 V - 4 A

1 db. Hagznédlati utasitbas

1835,



o PURGDEST Bl
A resziilek tOmbvdzlata sz 1. 4brédn, villamos kapescldsi rejza pedig & 2, abe-
ran lathatd,
A keszlilék villamos felépités szempontidbél a kbvetkezd f8bb részekre tagom
zdd ik

1. Transzfaormétor

2. Egyeniranyité egység

3, Grzékeld Aramkdr

4. Soros szabdlyzd elenm

5. Valtoztabthatd visszacsaetelsd lanc

6. Usszehasonlitd erdsitd

7+ Refrencia Tesziiliség

&, Referencia tdpegység

9. VédBaramkor

lo. Segédfesziltségek

A kesziijek kettds feladatot 18t el: egyrészt kiegyenliti a ha&lézati Teszilt-
ség Ingadozdsél, mésrészt a terheléstdl fiiggetleniil &llandé értéken tartia &
kimend egyenfesuziiltséget.

A transzformédtort /1/ &z egyenirinyitd egység /2/ koveti. Az egyenirdnyitsé
egység negativ kimenete a viltoztathaté visszacsatolé lénc /5/ Hﬁi§§300 v
/2xloo Vi 9xlo V; loxl V/ &1l&sében az S1b és Slc kapcsolén kdzvetleniil a
negetiv kimeneti pontra csatlakozlk. A pozitiv kimenet sz érzékeld Aramksrsn
/3/ keresztil a soros szabalyozd elem f4/ bemenetére csatlakozik, amelynek
kimenetérdl s fesziiliség az ¥ milszeren és a védAremkdrin /9/ keresztil a
pozitiv kimeneti pontra jut. Uki B Joo V eseten az egyeniranyitd egység /2/
sorba kapcsolddik az S1b kapesolén keresztilil a referencia tapegysée /8/

egyenirdnyitd egységével, amelynek pozitiv pontie az Slc kapesolén keresg-

til jut a negatlv kimeneti pontra. A vdltoztatheté visszacsatolé lane /5/ ~-
amely az Osszehasconlité erdsitét /6 / vezérli - az M miszer utan csatlakozilk
& pozitiv kimeneti pontra. Az ©sszehasonlité erdsitd /6/ & vdltoztathaté
Jisezacsatlold lanctdl kapott jelet Ssszehasonlitie a referencia feszlilisép~
foréssal /7/ és a soros szabdlyozd elemst /47 olyan értékre allitja, hogy a
vedllitott kimenSfesziiltség ne vAltozzon a terhelés ill. a hildzati Feszilt-
seg vAltozfsa esetén,

foléram i11l. z4rlat esetén az érzédkeld Aramkip /3/ utasitdsdra a védSiramkoy

/9/ megszakitje a kimen&fesziiltség pozitiv Agét.

F8EE,



A sziikséges segédfesziiliségeket a segédfesziiltségforras /lo/ szolgdltatja.

4, ELOZETES UTMUTATASOK

4,1 Kicsomagoldsi utssitds

A tobbrétegii burkolatba csomagolt késziiléket a 1adab6L ki kell emelni,

naid a ragasztdsok mentén a kiilsd papirburkolatat fel kell tépni. Igy hozzb~
rérhetd a hullémpapir dcboz, amelyet szintén a ragasztéasok mentén kell fel=-
ronteni. A készilékrsl a hullampapir dobozbbl tdrtént kiemelés utdn a lég-
mentesen zart miianyag burkolat is eltévolithatd és a késziilék a belsd paw-
pirboritasbél kibonthaté. A krémozoti, v. nikkelezett alkatrészekrdl a pa-
rafinpapir véd&boritést legbngyblve és a vékony vazelinréteget puha textil-
anyaggal, vattidval letdrGlve a készlilék iizembehelyezhetd.,

Amennyiben a készlilék szdllitasra keriil, becsomagolasa a fentismertetett
néd Forditott sorrendiében t8riénjék, lehetdleg minden csomegoldsi anyag
felhasznildssval, nehogy a készilék az ujabb szdllités folyaman karosodist

sezenvedien,

4,7 (zemhehelyezés elfkészitése

A készilék 200 Veos halézati fesziltségre gydrileg bedllitvae keriil szdlli-
tasra,

1lo V vagy 127 V halézatl fesziiliség esetén a keszulékkhgflap3an 1év8 hald~
2sti fesziiltségvalaszté dugbt /3/ a megfeleld helyzetbe Atdugaszolni és a
220 Ve-os hAdlézati fesziiltségnél alkalmazoit biztositékat /F1, F2/ 1lo, ill,
127 V-0s fesziiltséghez megfeleld ériékiire cserélni.

A h&ldzati fesziiltségvalasztd dugd /3/ helyes dllésdnak ellellrzése utén a
késziildk a héldézathoz csaklakoztathatd.

A késziilék fesziiltség és aramellétdsa & halézatl kapesoléval /2/ kapesolha-
té be. A halézati kapcsold "ON" Allésédban a késziilék milkddését jelzdlampa
kigyulladdsa mutatja.

5. HASZNALATE UTASITAS

5.1 Biztonsdgi intéghnidsek

A készilék kezelése xilidnleges biztonsigi intéskedéseket nem igényel.

A héldézati fesziiltségdtkapcsolds és biztesitdécsere a doboz hatoldalan kiny-
nyen elvégezhets.

A biztositékat kiolvadds esetén drétszallal, vagy &tkdtéssel helyettesitenld
veszélyes és tilos. A biztosité kizdrdlag a gydr 4ltal eldirt azonos biztosi-
téval pdtolhatd.

1835,
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A hAlbzatra vald csatlakoztatds a tartozékként mellékelt halézati csmtla-
kozé vezeték segitségével torténik. Més halézati csatlakozb vezeték heszna-—

1ats esetén csak féldeld vezetékkel /7 eres kébel/ ellatott vezetéket szabad

alkaimazni. & vezetdkel eldszir & késziilékhez kell csatlekoziaini és csak
ezutdn a halézathoz. A csatlakozés megszintetése esetén pedig a vezeléket
elészir & haldzati csatlekozé aljzatbdl kell kihuzni. A hétoldalon 1évE Uze-
mi foldelésjellel ellétott csatlakozf a késziilék fémdobozének f8ldelésére

szolgal,

5.7 Kezel8szervek ismertetése

a./ El&lapon /3. Abra/

Felirat Pozicibszénm Rendeltetés

OUTPUT VOLTAGE 51 A kimend fesziiliség loo V~o05
fokozatkapcsoléja

QUTPUT VOLTAGE 52 A kimend fesziiltség lo V-0s
fokozatkapcscldja

QUTPUT VOLTAGE 53 A kimend fesziiltség 1 V-os
fokozatkapesoldja.

ON~OFF S4 A kimend fesziiltség tolé-
kapcsoléia.

A tolé kapcsolé MOFF! 41~
léséban & relé /RY/dramkde
re megszakad. A relé elen-
gedésével a "+ OUTPUT" /5/
kimenet lekapcsolédik.

RESET SPB A nyomdégomb benyomdséval -
a tulterhelés megscziintetése
utdn - 8 kimendfesziiliség
visszakapcsolédik,

OVERLOAD J1 Jelz8lampa. Akkor gyullad ki,
ha tulterhelés miatt & tép~
egység kimenetén /5/ & fe~
sziiltség megsziinik.

Jz2 Jelz8lampa., A késziiléknek
g héldzatra vald kapcsola-

sakor gyullad ki.



+ QU PUT 5 A kimendfesziiltség pozi-
tiv miiszercsavarja.
- QUTPUT 6 A kimendfesziliség negativ
milszercsavarja.
_l“ 7 Foldeld milszercsavar

b./ Hétlapon /4. Abra/

Felirst Pozicidszém Rendeltetés
FUSES Fi, F2 Biztositék
1 Haldzati csatlakozd aljazac
MAINS 2 HAaldumati kapcsold
3 Fesziiltségvalasztd dugd
wl* 4 Véddfoldelés

-
——

5,3 Az Uzemeltetésre vonatkozd megijegyzések

A terhelést az OUTPUT /5~6/ kapcsokra csetlakozimtva, az OUTPUT VOLTAGE
/S1, 82, S3/ kapcsolékat a szitkséges kimenSfesziiliségre kell Allitani. 4
MAINS /2/ kapesolé bekepesolésakor ellendriznl kell, hogy e jelz8lémpa /J2/
xigyullad-e. Az ON-OFF /S4/ kapcsold bekapcsolésakor OVERLOAD /J1/ jelzdlém-
panak nem szabad felgyulladnia. Felgyulladés esetén az ON-OFF /S54/ kapcsolét
lekapcsolva, a terhelést, vagy zdrlatot meg kell sziintetni, Az lizemi &lla~
pot & RESET /SPB/ nyomégomb segitségéyel &llithaté vissza.

6. AZ ARAMKUROK RESZLETES ISMERTETESE

A hilézati fesziiltség a MAINS /2/ kepcsolén és a biztositékon /Fl, F2/ ke~
resztiil a fesziiltségvilasztd dugéra /3/ és a transzformétor [T/ primer te-
xercsére jut. A transzformitor /7/ primer tekercse llo, 127 és 22¢ V-ra at-
kapcsolhaté,

A 8-17 tekercsek szolgaltatjdk a f8aramot az U, < 300 V esetén /2xloo V,

9xlo és loxl V/, & 8-17 tekercsekr8l jové feszﬁigséget az OUTPUT VOLTAGE
/Sls, 52a/ kapcsolékon keresztiil a SiD7 ~ SiDlo didédékbdl 4116 hid kapcsolé~
su egyenirédnyitd egységre vezetjilk. Az egyenirdnyitét a Clo sziirfkondenza-
tor kiveti, Az egyeniradnyitott fesziiltség negativ pontjdt az S1b és Slc kap~
csoldkon keresztil a Y+OUTPUT! /5/ miiszercsavarra vezetjik.

Az Uy b 300 V esetén a 8-17 tekercsekre kapcsolsndd hid kapcsolésu egyeni~



-0 -

rdnyité egység negativ pontjat & 18-19 tekerssre kitStt SiDA-S4D4 diddak~
vél 4116 hidkapesoldsu egyenirényité pozitiy pontjéhoz kapcsoljuk az Slb kap-
csolén keresztiil. Az "OUTPUT" /6/ milazercsevar az Slc kapcsoldn keresztil a
SiD1-8iD4 diédAakbél 4116 hidkapesolésu egyenirdnyitd negativ pontjara kap-
csolbdik,.

A SiD7-5iDlo diddskbdl &116 hidkapcsolésu egyenirdnyité pozitiv pontjat az
R93 ellenAlléshél és a PL potencibéméterbdl ALLS hatdroldn keresztill a soros
szabalyozd elem pArhuzamosan ktoit csbveinek /V5-V7/ anédjéra, majd a ke-
tédokrdl az R76 ellendllédson és az RY relé zard érintkezgin keresztil a
LOUTPUTY /5/ miszercsavarhoz vezetjlik,

A negativ v1ssmacsatolé lane & P2, P3 és a P4 potencibéméterekbdl, valamint
az R34, R}g g§ER64 ellendéllasokbdél 811, Az R41-R62 ellendllasok sorba vannak
kapcsolya, smelyeket a kimend fesziiltség ill.a visszacsatoldsi ariny megvél-
toztatasa c61j4b6)l az Sld, S2b és S3 kapcsolék zérnak rdvidre. Az R34, R36
és R64 ellendllésockkal sorba kotstt P2, P3 és P4 potencibméterek a kimend
Tesziiltség bedllitédséra szolgdlnak 30, 3¢o ill., 6oo V esetén. A negativ
visszacsatold ldnc a "+OUTPUTY /5/ milszercsavar és a referencis tépegység
negativ pontja kdzé van kotve.

Az Osszehesonlitd er8sitd DC csatolt kétfokozetu differenclhl erdsitd. A

V8 8s VI csbvek pentéda része az elsd fokozatot, a tridéda része e mésodik
fokozatot alkotjdk. Az erdsitd elsd fokozata a vezérlést a negativ visz =
szacgatold lancrél /ill. & referencim tapegységbfl/ kepja. Az er8sitd ki~
menete kdzvetleniil a soros szabdlyozd elem /V5,V6 és V7/ vezérlérécséra
csatlakozik,

kag 300 V-nal /2xloo V, 9xlo V, loxl V/ & referencia tdpegység negativ
pontja az "~OUTPUT" /6/ kivezetéshez képest kb, ~1Y0 V-on van. A referencia
tédpegység pozitiv pontjs ~ &z S1b és Slc kapcsolékon keresztiil - az "+OUT-
PUTY /5/ miilszercsevarhoz csatlakozik. Az Osszehesonlité erdsité ehhez & kb.
180 V-hoz képest pozitiv irdnyu referencia fesziiltséghez hasonlitje & visz-
szacsatoléllancrdl kepott jelet., A referencia tdpegység az R73 ellenédllason
keresztil szolgidltatja sz Aramot a Vlo referencie csé részére, valamint a
v8a é5 V9a csbvek segédrécs feszliliségét az R67, R68B és R7o ellendllasokon
keresztiil.A Vlio csé szolgdltatja a referencia fesziiliséget & referencia tdp~
egység részére is. A visszacsatolé lénc soros szabdlyozé elemének /Vig/ ki-
mend pontjéra is egy stabilizétor csd /V2/ kapecsolédik. A referencia tép-

egység kimend fesziiltségének a hélézati fesziliség ingedozdsra bekdvetkezs

1835,



vAltozésa cstkkenthetd az RX ~ RS ellendllésokon keresztil toriénd elbresza-
bidlyozéssal,

A védBAramkSr & TR1-TR? tranzisztorokbél A116 két stabil dllepotu Aramkor,
A terheld Aramhatar feletti értékének hatisére sz R93-Pl hatérolé elemeken
fellépd fesziiltség hatéséra a lezért &llapotban 1évd TRL tranzisztor veze~
téshe billen, melynek kbvetkeziében a TR2 tranzisztor lezdr, A kollektorban
16v8 relé /RY/ elenged és megszakitja az "+OUTPUT™ /5/ kimenetet,

Az R86 és CRo iddzitd AramkBr a RESET /SPB/ nyombgomb segitségével a védda-
rankért visszabillenti nyugalmi &llapotdba, ha a tulterhelés megsziint.

A transzformitor 6-7 tekercse a soros szabidlyozd elem részére szolgaltatja
a segédrdcs fesziiltséget a GeDll-(ieDl4 dibédékbél 4116 hidkapesolésu egyeni-
ranyitén és & Via csEb8l 8116 soros szebdlyozd elemen keresztil. Az erdsi-
t4t a V&b triddm alkotja.

A transzformétor 28-29-30 tekercse a véd8dramkdr részére biztosiija a fe-
sziiltséget a SiD5-SiD6 didddkbsl 4116 kétutes egyenlrdnyitén keresztiil.

A transzformdtor 31-32 ill. 33-34 tekercsei egymdstél fiiggetlen 3 A -es ter-
helhet8ségi 6,3 Vorp vAltéfesziiltséget szolgldltatnak az eldlap /3. 4bra/
esatlakozéin /8,97 keresztill.

A transzformétor 20-2), 22~23, 24-25 és 26-27 tekercsei fiitifesziiltséget
szolgAltatnek rendre a kdvetkez8 csiveknek: V6, V7; V4; V8,V9 és V1, V3.

1835,
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7. A KESZULEK MECHANIKAY FELEPITESE

A késziilék felépitésének alapjét szildrd vazrendszer alkotja. A vAzrendszer

oldaléara vannak felszerelve az Aramkbroket tartalmazé, kihajthatéd , nyome
tatott huzalozasu AramkBri lspok.

A késziilék elSlapjit am kezelBszervekkel és csatlakozbkkal & 3., abra, hétlap-
jat pedig a 4. &bra szemlélteti.

8, KARBANTARTAS ES JAVITAS
8.1 Javités

Uzemszerii haszndlat kozben & késziilék killonbsebb karbantartést nem igényel.

Meghibdsodds esetén el8szdr & késziildket le kell kapcsolni a hdlézatrél,

A boritd paldstok csavarok megolddsa utén veheték le, A nyomtatett Areamkdri
lapok két csavar olddsa utdn kihajthatdék, igy a2z elektromos egységek kényel~
mesen hozzdférhetévé valnak,

A kapcsolasi rajz lényeges AramkBrl pontjain mérhetd értékeket a kdvetkezd
tablazat adja meg. /A megsdott értékek + lof-0s eltérést mutathatnek./

A fesziiltség értékek a negativ kimeneti csatlakozéhoz /6/ viszonyitva érten-

a8k, 300 V-o0s /az S1 kapcsolé 3oo V-os Alldsdban/ kimend fesziiltség mellett,
terhelés nélkil,
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Elektrédaszém

Sore

szém 1 2 3 4 5 ) 7 8 9
Vi 130 131 380 i70 1Yo 380 170 118 118
Ve 170 84 - 84 170 - 84 - -
V3 170 B84 166 170 17a 130 88 88 81
Vi 300 Zoo 505 300 oo 505 360 352 352
Vs 285 285  2gco 3200 300 360 360 300 480
V6 285 285 3oo 300 300 360 360 3o0 480
V7 285 285 3oo 300 oo 60 6o 30 48p
Ve 285 82 162 9z 92 175 84 i82 175
Vo 200 g2 162 2Bo 28o 175 84 182 175
Vio 83 0 - 0 83 - o - -

A C6 elektrolit kondenzatoron mérhetd fesziiltségek, ha a védSaramkir nem

kapesol le:

K B E
Trl 2,6 =g,2 -1
Pra ~2,5 2,6 -2,
Tr3 ~19 -1,6 ~2,3

A Clo elektrolit kondenzétoronm "-QUTPUTMAE/ csatlakozdhoz képest - mérhetd
egyenfesziiltség az S1 és S2 kapcsold 411454161 fiigglen valtozik:

51 S ¥
o o ico
) 50 160

loo 0 220

loo 50 290

200 o 240

Zoo 50 Loo

300 o 45a

So00 50 510

Loo o 570

1835,
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ST 52 v
Loo 50 620
500 0 680
560 5a 4o

8.2 Hitelesités

Fllendrizziik a referencia tapegység fesziiltségét. A referencia tépegység
fesziiltsége kb, 170 V Ja V2 és Vlo csBvek égésfesziiltségétsl fiiggden/.
8./ 30 V bedllitésa

Az S1 és S3 kapcsolék O V az 52 kapesolé 3o V-os dllédsdban. A P4 potenci-
Sméterrel a kimen&fesziiltséget 30 Ve-ra 4llitjuk. & kimendfesziiltséget &

késziilék OUTPUT /5,6/ miiszercsavarjain mérilik 5 szamjegyli digitdlis volt-
mérdvel.
b./ 130 V bedllitdsa

Az S1 kapesoléval loo V-os 4lldsba kapesclunk és & P2 petencidméterrel a

kimendfesziiltséget 130 V-ra A4llitjuk.
A két fesziiltség bedllitéss csek tobbszori utdn&llitdssal lehetséges, mi-
vel sz utébb Allitott potencibméter sz elbzdleg bedllitott fesziiliségetl is

elhuzzh.

c./ 6oo V bedllitésa
A 30 ill. 130 V bedllitdsa utédn az 51, S2 és S3 kapcsoldkat & legnagyobb ki-

mengfesziiltséegre 411itiuk és a P23 potencidméterrel bedlliijuk & kimend kap-

csokon & 6Goo Ve-ot,

d./ A tulterhelést érzékeld Aramkir bedllitédsa

A kimendfesziiltsédg loo V~os All4sédban s terheld dramot 240 mA-re Allitjuk
és a Pl potencidéméter szabdlyozdsdval el8idézzik & védfAramkbr leoldésat,

A terhelést kb. loo mA~re csdkkentjilk és a kimendfesziiléséget visszadllit-
juk & RESET /SFB/ nyomégomb segitségével, majd a iterhelés ndvelésével el-

len8rizzilk a8 védSdramkdr lecldését,

e./ Az Arammérd miszer bedllitdss, egy kiilsd Arsmmérd segitségével

A terhel8aramot 200 mA-re Allitjuk és a PS5 potencidéméterrel belsd Arammérd

miiszer /M/ kitérését s Zoo mA-es osztésra A11itjuk.
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9. RAKTAROZAST £S SZALLITASI FELTETELEK

A késziiléket /bessomagolt és leragesztott Allapotban/ olyan rektérhelyisé-
gekben ill, olyan kdriilmények kUz0ti kell raktérozni és szAllitani, ahol
az alanti eldirdsoktél nem térnek el a feltételek:

Ksrnyezeti hémérséklet: -25 ¢c° &s +55 ¢°
Levegd relativ nedvessége: max. So%
Légnyomés: 865q0 =~ lobooo N/w

kb. 865 - lofo mbar /650-800 torr/

A késziilék hosszu ideji raktédrozédsa kiildnleges Svintézkedést nem tesz
szilkségessé,

Rekt&rozds utén, iUzemi kbriilmények kiBztt, a készilék kicsomagolva és halé-
zatra csatlakoztatva azonnal lizemképes.

Alacsony hémérsékleten veld raktérozds utdni Uzemeltetés elftt a késziiléket
célszeri dllandésité légtérbe helyezni és tarteni mindaddig, mig hémérsék-
letegyensulyba jut.

1967, oktéber
FK Kiskepusi Laszlé
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ALMATRESIBRYREL

Az alkatrésrijegpyzék betlijeleinek magvardsats

Jel Kivitel Jel Kivitel
ELIENALIABOK R ~
RE Krsistilyos szénrdbeg RH Huzalellenéllss
ellenallés
RF Fémrdteg ellenillis
E e
VAIDOZTATHATG ETTENALIASOK p _{;’Zj_
PH Huzalpotencl énéter
b - s - P e v e d
Kcmienzétorokc —-“—-
CE-£h Blektrolit kondenzdtorn, CC-mt Ceillin kondenzédtor,
féahézas, hengeralaku mianyaghbas préselt, tégls alskm
CMP~fh Fémezett papir kondenzétor,
fémhézas, hengeralaku CF-fh Papir kondenzator,
CNPwfH Pémezett pagir kondenzdtor, fémhizas, hengeralaku
Fémbszas, btéglaalaku
81D Szillicium diddae Vep Pentbda
GeD Germénium didda V-tp Trilbda-pentdda
Vo ss Stabilizdtor cosd
P 3 B"E g _@— e S sew
Th Termisztor ¥ Uvegestives biztositsd bebél
RY Relé g Fapesolé
M Milszner SPR Nyomégombos kapesold
JF Jelznfldmpa aw Fokopatkepesold

Minden mérikészilék — o mepgblzhatéséds és = muszakl adatokban ellirt hetérérbtékeken
beliill nagyobb pontosséy 4rdekiben - gondes egyedl méréssel és beszabilyondasal ké-
sziil. Ernek ktvetkeztében eldfordulhat, hogy a késplilékek a mellékelt alkatrész -
Jegyedktsl eltérd értéki elkatelemeket is Vartalmaznak,

FLGYRLEMS

Az 1tt kivetkend Jeeyzbk & TR-9lo6 /BMG-1835/2/ tipus alkatrészelt vertalmanza.
4L TR-9105 /EMG-1835/1 tipus alkatrészel kdwmil ossk az R4I-R62 ellendllidsok pon-
tosséga elbérd /+ 1% helyett 1 0,2% értékiiek/.

1835/1
1835/




R —
¥* Q % W E Q % w

R L. X 23 1 0yl R39. R¥ 15 ¥ 5 0,5
B 2. RK 166 10 0,1 Réo, Iy 15 k 5 0,5
B 3. jh e 1k 1o c,1 Fala BF loo k 1 0,2
R 4. RF 20 k 5 1 ]42, RY 100 k 1 0,25
E 5. RF 15 k 5 1 R4%, R’y too & 1 0,25
R 6. "E loo k ) 1 R, HF ip &k 1 0,8
R 7. Hi 1k lc o4k RS, RP lo & 1 0,25
R 8. RF loe & 5 1 RéE. RR 10k 1 0,25
" Y R¥ loa k 5 1 R4, RE lo k 1 4,25
klo. RE 1k lo Gy L R4y RE lo k iR 0,25
R x. RF lo M 5 1 Rag., R¥ lo k 1 0,25
R1l, RF 1,5 H 5 1 RS0, RF 10 k 1 0,2
Riz2. RY oo k 5 2 B51. R¥ o k& 1 0,25
R13. RY 49 & 5 i ns2. RP lo k& 1 0,25
R4, RF 5k 5 P k52, RF 1k 1 08
H15. RE 1k lc 0,1 RS4. HF¥ 1k 1 0,25
Rl€. RE loo k 5 1 RB55. RF 1k 1 0,8
R17. RF loo k 5 1 REG. R¥ 1k 1 0,25
R18. RE loc ig 041 B57. RF 1k 1 0,25
R19. RK 2% le o,1 r58. RE 1k h 042%
Reoe RF M 5 b3 R&9. ¥ 1x 1 0,25
R21. RE 1k 1o 0.1 R6o. RE¥ 1k 1 0,25
REZ. RK 1lco lo 0,1 RG1. RP 5k 08 0,25
R2%. RK 3% io 0,25 REZ. RFP 1 X 1 0,25
B24. RK 33 lo 0,2% R63, RP 3o0 k 5 1
RIS, RK %3 1o 0,25 || Ré&. R¥ 82,5 k 1 0,5
RzZ6. RK ik 1o o, 1 B&5, RE 1k lo o,1
R27. RK loG 1o 0,1 REG, HF 120 k 5 1
R28, RE 1k 1o o, 1 R67. RK loo 10 0,1

FLESH RE igo le 0,1 REE. RE loo lo 0y
R0 RK 1k 1o 0,1 RED, RE 56 k % 1
R21« HE 47 & io 1 R70. RFE 3% k 5 1
R%la R¥ 8,2 k& 5 1 R71. RE 1k 1o o, 1
R32. R¥ 1k 1o Oyl RYZ. RF loo & 5 1

L R¥3. RE 7ol k 1 Oy 2 R73, RF 15 k 5 1
B34, R¥ B2,5 k 1 1 RP4. RE Ao0 k 5 1
R35. uE i1¥ S 1 R75, R¥ Zo0 k 5 1
R36. RF 2o k i 1 R76. RE 2 5
R37. RF 16 & 5 2 Ry6a. | EH 1,5 5
RARB. RE 27 k g 2 K774 RF 220 5 2

1835,




R —

* Q % W * Q % w
B8, R¥ 3,3 k 5 9,5 RAE. P 5,1 M 5 0,5
R79. RE 1k 5 0,5 R87. R¥ io 1 0,5
Ta, RF 430 5 0,25 RE8, R¥ 8,2 k 5 0,5
R&L. RF £80 B 0,25 nEY. nE lo 5 0,5
Haza e G,2 1 0,25 RYca RF B40 5 1
REZD RF 6,2 1 0,25 R9ob g@p L3S 5 1
RE%. BE 5,8 ¥ 3 0.8 R9l. RF B2 ' E 2%
nas, RE 5,6 k g 0,5 R92. R¥ B2k 5 0,5
RAS, RF 3 i 5 0,5 RS, RH 35 9

-+

* b K] v # ® % v
¢ 1. CE-n 504»50/11 +ho=Lo | 4850/ 500} CLZ. CC—mty 145 n lo oo
c 2. CHP-£h loo n 1o 250 Gl13. CPmfh 1%0 0 la 600
o A OMb-Ih loo n 1l¢ 250 Cla, CMP—fh 470 n 1o 630
C 4. CMbP-£h leo n lo 250 <15, ChF-fh loo n lo 250
o5, CE=fh 3.0/:.1 +50-1¢ | 250/2%0ll 016, CMP-£h leo n 1o 250
&, OF-th looo Y +loo-lo { 35/40 G177, CMP-fh 220 n lo 630
C 7. {E-th 5{3/31 +5o=10 | 50 /400 C18. CMP-£t 6/.11. lo 750
o oB. CMP-~fh loo n lo 25¢ ¢19. CE~-f11 Ece/u 410010 a/8
¢ o9, CE-th ie/u +50-10 | 256/2%0 ] C2o. CMP-1h 470 n 1o 160
Clo. OEfh 50+50/u +50-1o | 450/%00l C21. CHP-Ih lno n lo &30
C1il, Gl 1,5 n ie Soo Caa. CME~£h 1% n lo 250

P —=%

* Q % W * ¢ % W
F 1. ri loc io 0,7 P4, o lo & lo i
P 2. PH lo k lo 1 P 5. FH 470 1o a,?
P 3. P io ¥ lo 1

1835.
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v 1. vV - tp BCLBG SiD5. 81D STEE2
v 2. Vo= = BEAZT 2106, 24D STER2
v 3, ¥ - tp ECP8o BiD7. B1D STEEG
v &4, V o~ 4p BOLBG 2108, 310 BI1EdG
¥ 5. ¥V - p PLEoo Bing, S1D STEES
v G, Vo~ p FLBoo 5iDlo. 54D SIEKS
v 7 V- p PLSoo Gelll. el AY 107
V &, YV - tp BCFBo GeD1iz, Geb AYIio7T
v 9. ¥V — tp wnoPso Gabl?, Geb AY 37T
Vic. ¥ -5 B5A27 GeDl4, 3eD AT1oP%
81Dl 51D STEIE 81015 8D SIBKZ
giba. 84D SIFKE Trl. T 0 1e71
SiD2. 31D BIEKG T TR 3C1o76
S51D4. 31D S5IRES s, TH OC1eYe
3 3 g ©
.. [ S [N N ]

i Th mr oL, 2 5 &4, 2

RY 1 RY BYB SFB

ML M Eﬁo/uﬁ

Ji. J 24 V/35% mA SW1e sw

J2. J 6,5 VJ"’O,I A SWo, B

F L. F 2000 mA SW. aw

F 2. F 2ooo mi
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